Fundamental Study on the Quantification of Phenol by, Liquid Chromatography-Mass Spectrometry by 蒲生,啓司 & 中島,佳織
LＣ-MS法に よるフェノール定量のための基礎実験
蒲生　啓司　・　中島　佳織
　　　(教育学部　化学教室)
Fundamental Study on the Quantification of Phenol by
　　　Liquid　Chromatography-Mass　Spectrometry
　　Keiii Gamoh and Kaori Nakashima
Laboratory of Chemistry, Faculty of Education
Abstract:A　microanalitical LC-MS　method　for　the　determination　of　phenol as　its
4-aminoantipyrine derivative has been studied. Derivatization conditions for phenol were
optimized by liquid chromatographic method. Under reversed-phase liquid chromatographic
conditions the　phenol derivative have been analyzed using electrospray ionization (ESI)･
methods. The protonated molecular［Ｍ十Ｈ］゛ion and deprotonated molecular［Ｍ-Ｈ］＋ｉｏｎ
were detected as pseudo-molecular ions by positive and negative MS detection. In this case
［Ｍ十Ｈドion of phenol derivative was more sensitively detected than its［Ｍ-Ｈドion. A
１０ｗdetection level （appｒｏｘ.50pg）of the phenol derivative was attained in the selected-ion
monitoring mode with the electrospray positive ionization. The LC-MS analysis of the
phenol derivative could be very useful for trace analysis of phenol if the phenol-d6 would
be usedas ･ａinternal standard.
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　水道の普及に伴い水質管理への取り組みがなされてきたが，今日の水道水をめぐる環境条件は決
して好ましい状況といえるものではない．水道水に対する国民のニーズは多様化し，より質の高い
水道水の供給が求められてきたことから，水質基準，快適水質項目，監視項目が設定されている．
水道の水質は健康に直接関係する問題であると共に生活利用上の利便性の指標となることからその
重要性はますます大きくなっており，それに伴って，水質試験も，給水される水道水の適否を判断
するだけにとどまらず，より精密かつ高感度な分析法が望まれている1)･2).
　水道法でいうフェノール類とは，4－アミノアンチピリンにより呈色するフェノール，クレゾール，
ナフトール及びカテコール類をさすが，フェノール類が自然水に含まれていることはなく，フェノー
ルやクレソールを原料とする化学工場や石炭ガスプラント等の排水に含まれたり，アスファルト舗
装の道路に流れた雨水等に含まれることがある．水道との関係では，以前は送水管等に内面塗料と
してタールエポキシ樹脂塗料を用いていたので，これを塗布した鋼管を用いた場合，乾燥や洗管不
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足によりフェノール類が溶出することがあった．　ト　　∧　　ｊく　＝　＝　　…　…
　フェノールの毒性は，タンパク質や細胞原形質を凝固させて死滅させる作用のぽか，皮膚や粘膜
からの吸収によって，刺激及び麻蝉症を起こすとされでいるレプエノール自身は, O.lmg/ 1 以下
では異臭を感じないが，フェノールを含む原水を塩素処理するとｸﾛ七ナエノールが生成し，これ
が水道水に異臭味を与えることから水質基準が定められてきた. 1950年の『飲料水の判定基準とそ
の試験方法』に初めて判定項目にフェノールとして記載されて以来.フェノールの水質基準値は推
移し, 1992年の水質基準に関する省令の改正（厚生省令第69号）ﾚでは,‥臭味発生防止の観点から従
来通り『フェノール類として0.005rag/ f 以下』と=されていjる.･‥　‥　‥‥　‥　　1　＼
　フェノール類は，工場排水を初めとして家庭雑廃水レあるいは喫煙雰囲気下の空気中からも検出
される3）･=4）レいずれも極微量の濃度範囲であるためにレ定量にあたらては，高感度分析法が要求さ
れる．これまで，排水中のフェノールの定量に関する公定法5）･6）1としては，ｔアミノアンノチピリン：
吸光光度法が採用されている．また, 1993年版上水試験方法では，定量法として4－アミノアンチピ
リン法及びその迅速法に，ガスクロマトグラフー質量分析法とガスダロマトグラフ法が追加された.
4－アミノアンチピリン法は，溶媒抽出を併用する仁とにようてよｿ=り高感度に定量できる．づしかしな
がら，本誘導体化反応は選択性に乏しく，幾種かのツｘノー少類も同時に反応してしまうために，
そのままでは反応に関与するフェノール類のトータルの定量値を示すことになるレそのため，分離
化学的に検出の選択性を向上させるために，誘導体化法と＼クゴマ=トグラフイー法と併用させた定量
法が，幾つか提案されている7), 8)　　　　　　　　　　‥‥‥　1　　　　　　ぺ
　一方，質量分析法も，その選択的検出法という点では優れた方法懲あるL今日，液体クロマトグ
ラフー質量分析（ＬＣ-MS）法は，高感度分析が達成さ=れるが故に，様々な分野において微量分析の
手段として用いられているが，フェノール類のＬ（ンMS法に関する基礎的なデータはあまり報告さ
れていない．本法が，実用的なレベルで使えるか否かを知るためしには，=高感度分析を達成するため
の最適化を検討する必要がある．幸いフェノールの重水素体（フエノ¬ルーd6）が市販:されている
ので，内部標準物質として使うことができる. LC-MS法によるメノリットの一つは,/特殊な誘導体
化を必要としないことがあげられるが，被測定物質の質量数があまかこも小さい場合には√時とし
て誘導体化か有効な場合もある．フェノールの場合にぱ,1前述めように，↓アミしノデンチピリン法
という確立された誘導体化法があるので，その方法に則った．
　本研究では，微量のフェノール定量におけるLC-MS法を適用すべく，誘導体化法に基づく最適
化を図りながら，イオン化に係わる諸条件の設定を行うことで，定量のための最適条件を見出だす
ことを目的とした．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ‥‥　‥‥　‥‥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実験方法…………:ト……==:　．･･　．･　ｌｊ　　．．．　・　･．． ■■　■
１．試薬9）　　　　　　　　　■　　　■　　　　　　　　■　■■　■　■■■■　　　ノ　　　　　　　　＼　/
　4－アミノアンチピリン標準溶液：NaaCOs ０かなおよびNaHCOレ0.34 gを水100mlに溶かし，こ
れに4－アミノアンチピリン･0.09 gを加えて溶かす，７４リシアバヒカリウム標準溶液：ほう酸2.6
gを水200mlに溶かし，フェリシアン化カリウム0.38 gを加えて溶Jかす．フェノール水溶液
（0.01M）:フェノール0.094 g を水100mlに溶かす，なおいこれら宍の溶液は使用の都度調製した．
２。測定機器及び測定条件　　　　　　　　‥　‥‥　‥　‥‥‥ニ　○　　　＝　　＜
　本研究で用いた測定機種は，分光光度計（島津製作所製UV-160)√高速液体クロマトグラブ（島
津製作所製，ＵＶ検出器ＳＰＤ-６ＡＶ，送液ポンプLCﾝ6A，デニタ処理装置クロ々トパックＣ-Ｒ４Ａから
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成る）である．高速液体クレロマトグラフィーでは√分離カラムとして，島津製作所製Shim-pack
ＣＬＣ-ＯＤＳ（6.0mmi.dﾚ×150mmL.）を用い，移動相として√70％メタノール水溶液を流量1.0mlノ
ｍｉｎで用いた.ＬＣ-MSの測定は，分離カラムシして日本分光製Crestpak　ＯＤＳ二μ(2.0mmi.d.×150
mmL.）を用い，移動相として65％メタノール水溶液を流量100μ1／ｍ鋤で用いた．ＭＳ部は, VG
Quattro Ｈ (micromass社製）を用いた．　　　　　　　　　　　　　　　レ
３．測定原理及び方法　　　　　　　　　十　　∧　　　　　　　　＼　　〕　　十
木吸光光度法におけるフェノール定量のための測定原理としては,ヶFig.lに示七だ通：りフェノー
ルがフェリシアン化カリウムを酸化剤として4－アミノ：アンチピリンと反応することにより，溶液を
呈色させる物質を生成する反応機構に従っている．　十　　　　　ト　　　　　ニ
　OH　　　　　　　　　　　レＯ
ﾃﾞｹ㈲工卜つ
り
　十　　　し=　　ト　　　ノ　　CH,
　　・∧　　ンFig.l　Reaction　scheme　of　phenol　and　4宍aminoantipyrine.
　実験め手順どして，4－アミノアンチピリンの溶液をサンプル管に入れ，フェノールの標準溶液，
フェリシデン化カリウムの溶液の順に加え，反応後10分経過した試料を高速液体クtコマトグラフに
注入し，得られるクロマトグラムから目的のピ¬ク面積を算出七，検量線を作成する．その際，本
法における最適化を図る真めに以下の諸条件を検討したレその項目としては，1）し反応生成物の=Ｕ
Ｖ及びVIS領域におけるスペクトルの測定　2）反応生成物のＮＭＲスペクトルの測定　3）反応生成
物を用＼いたときの検出下限　4）反応生成物の経時変化　5）フェノーノレと4-：アミノアンチピリツの
反応比の変化における反応生成物の収量懲ある．それらの条件検討後,/最適条件を求め，その条件
下で種々の濃度に調製七だフェノールを用いて検量線を作成したレ更に，6）フェノールの検出下
限を測定した．　　　　　　　　　　　　　　　し　　十　十　　　　　　二　ユ
　以上のＨＰＬＣ法における最適条件の検討結果を受けて，ＬＣ-MS法による計測を行った. LC-MS
法では，エレクト･ロスプレイイオン化（ESI）法1o）を用い，イオノン源温度を80°C，キャピラリー電
圧を4.5kVに設定して，コーン電圧を30V又は40Vに変化さﾀﾞせ，正イオンモード犬（ESド）及び負イ
オンモード（ESド）で質量スペクトルを記録した.ESI法でのSIM (Selected　Ion　Monitoring)
測定では, SIM選択イオンとして，ｍ／ｚ294（正イオシモード）及び292 (負イオンモニド）を用
いた．･●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　　　　　　　　十
　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　結果及び考察　ヶ　十　　　っ＼　　＼
１．反応生成物jのＵＶ及びVIS領域におけるスペクトルの測定言〕　ニ　　ノ　　　　‥‥‥‥‥
　反応生成物を乾燥七た後, 5mg正確に秤量し，①クロロホルみ√ト②メタノール：水ふ80 t 20と し
た混合溶液を溶媒として，ぞれぞれ100m1加えたものを分光光度計に供し，ＵＶ及びVIS領域でスペ
　122‥　‥‥‥‥‥‥‥=Ｉニ，＝高知大学学術研完報告/二第妬巻言j(1㈲?年)=ノ……レ自無科学1………∧∧……i]j………ごレ……………………＼レ……………
　　　　　　　　　.　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝〃ミ－･　　　:■■　■　■■　■■
クトノレを測定した．号＼φ結果，Ｆ縦.2に示すよノう氷①ゾ叫二吸収極犬jぱ貼叫尚乙〉②め徽収極大はG00nｍ
に認吟＼らノれた.犬以後,=十高速液体クニダプﾉドブラプ土尚によ首分柝め沓↓…………万=・，移Ｉ動相土しでに……メ二万夕ノjl j＋ル／
+ 2 . 00A
?????????????
－ｅ。ダ５０自
＋２トｊｅﾚ９自:
?????????
80……
:ljﾘﾉ。）
÷ｅ∧.:50A
　　●　　　　　　●　　　　　　ｌ　　　　　　●　　　　　　●
　　　　　　　　　　　　　　……　　　①
　　　　　　　／　　　∇　二大
●　　　　　　ｌ　　　　　　薯　　、　　　●　　・　　　●
200 .0　　　　　　　　　　　　１０ｅ。0 ( N M y' D I､リ。）　　　　　８胴
　　　　　回　　　　　　I　　　　　　　I、　　　　　　　簒　　　　　　●　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………②
－　　　　　　　　　　　　　　　　　゛｀　　　　　　　　♂　　　　♂　　　　♂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヾ　　　　　　　　■
●　　　　　　ｌ　　　　｀　●　　　　゛゛ｌ　　　　　　ｌ
08 . 0　　　　　　　　　　　　　１ｅｅ。０（ＮＭィＤＩり。）　　　　　　80e
spectra of the reaction product in chloroformべ①) and 80% methanol
NMRスペクトルの測定　　　　　∧　‥･
H-NMRスペクトル（重クロロホルム中）をFig.3に示したが，Iスペクトルの･
ぐした生成物の構造を支持している．
Fig.2………UV-VIS spectraしｏ仁the 皿∧pｒ(う:d面
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Fig.3　'H-NMR spectra of the reaction product
３．反応生成物の固体における検出下限
　取り出した反応生成物を用いたときの検出下限を知るために，高速液体クロ々トグラム
（ＨＰＬＣ）を使用して測定を行なった．それによって得られたクロマトグラムをFig.4に示した．こ
こで，クロマトグラム（ａ）は，反応液を直接注入して得られたクロマトグラムで，同じく，（b）は，
生成した反応生成物のクロマトグラムを示している．ここで得られたクロマドグラムのピーク面積
値により検量線を作成しFig.5に示した．多少のばらつきはあるが，直線性の良好な検量線が得ら
れた．検出下限濃度は，反応生成物の濃度が0.02iiig/ H ,　すなわち注入絶対量としｲてO.lng
（＝100pg）（S／Ｎ＝3）であった．
time/min.
(ａ)
Fig.4　Liquid chromatogram of the reaction
　　　　solution (a) and the reaction product
　　　　(b) detected at 500nm. Conditions :
　　　　column, CLC-ODS (6.0mmi.d.×150mmL.）
　; mobile phase, 70%　ｍｅtｈａｎｏ１／30％
　　　　water ；flow rate l.Oml/min.
10 50２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　time/min　j，●●●●●●●●●●　　　●●　●●　　●●
Fig.6　Time course of the peak intensity:ﾚof.･th6･ j自在･ction product in water
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　　　　　･Fig.5　Standard curve of 恰e reaction productダby玉q皿d:chromatography.
4.反応生成物の経時変化　　　　　　　　　　…………　………万　　　上
　反応後，時間が経過するごとに，生成物の生成量に変化が現われるの,かどうかを観察するために，
反応させてから2分後，10分後，20分後，50分後につ=いてＨＰＬＣにようて追跡したにその結果をFig.
6に示した．試薬を反応させてから，ＨＰＬＣに注入するまでの時間を変えてみたのだが，顕著な差
はなかうた．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　．････‥：：　⊃　･ﾉ．　･･：　．：　　　　・　．　　　　・
?〜?????
60000
50000
40000
30000
20000
10000
０
LＣ-MS法によるフェノール定量のための基礎実験（蒲生･中島） 125
５．フェノールと4－アミノアンチピリンの反応比の変化における生成物の収量
　フェノールと4－アミノアンチピリンの反応比を変えたときに生成物の収量に差はあるのかどうか
を，フェノール皿)濃度ｦを一定にして，4－アミノアンチピリンの濃度を変化させることで，ＨＰＬＣに
よって比較した．今回，フェノール濃度は①0.5mM,②O.lmMの2通りで行なった．その結果をそ
れぞれTable 1 ， Table 2 ，及びFig.7, Fig.8に示した．①のときは，1:40で最大の収量を示し
た．１：８０になると減少を示したので，1:40が最適な比率であった．②のときは，1:40について
も測定を行なったのだが，ピークが複数に分かれ目的のピークの確認ができなかった．しかし結果
的には，1 :'10で最大の収量を示した．
Table ｌ　Peak areas of the reaction product by HPLC.
　　　　　Molar ratio of pheno1（0.５ｍＭ）to 4-aminoantipyrine is　1:80， 1:40, 1:20,1:10 and
　　　　　1:1.
1:80 1:40 1:20 1:10 1:1
１ 167,658 272,508 175,519 97,308 2,837
２ 240,010 260,610 170,837 96,398 2,835
３ 264,819 265,326 171,895 85,691 2,503
４ 276,286 266,887 166,098 84,426 2,574
５ 270,912 267,402 168,687 96,731 4,689
平均 243,937 266,547 170,607 90,111 3,088
ＲＳＤ(％) 18.4 1.6 2.1 6.9 29.4
Table 2　Peak areas of the reaction product by HPLC.
　　　　　　Molar ratio of phenol （0.１ｍＭ）to 4唯minoantipyrine is　1:20, 1:10, 1:5 and 1:1
1:20 1:10 1:5 1:1
１ 60,340 114,484 68,721 9,804
２ 79,312 133,052 81,341 15,669
３ 96,111 143,270 100,456 18,110
４ 106,486 147,976 101,222 18,946
５ 107,365 148,732 102,141 21,120
平均 89,233 137,503 90,776 16,730
ＲＳＤ(％) 22.3 10.4 16.6 25.9
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Fig.7　Optimization of the molar ratio 9f pheりo1 0.5mM t6 4-aminoantipyrine.
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　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　Phenol :4-Aminoantipyrine　‥‥‥‥万一　‥‥‥‥‥
　　　Fig.8　Optimization of the molar ratio of phenoトO.lmM to 4-aminoantipyrine.
6.フェノールの検出下限　　　　　　　　　　………　＼尚………万
　フェノールの検出下限を知るために，フェノールと4－アミノアツチピリンの反応濃度比を一定に
保ってＨＰＬＣによって測定した．その反応比はフダノニル:4－ヤゲミノア=ンチピリン＝L20に1:10
の2通りで行った．その結果をＦ砿9に示したトこれまでの検討結果から，反応生成物の固体の検出
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限界を考えると，フェノール濃度として340nM程度の検出下限が期待できるとして測定を行った．
しかし結果としては，1:20の比で行ったとき，フ４ノール濃度1.08μＭ(0.1mg／ ○ が限界となっ
た．反応濃度比を1 : 30，1:40等に増やすことでより検出下限が下がる可能性があるのかを，これ
からの検討課題としておきたい／
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Fig.9　Standard　curve of phenol by HPLC ； molar ratio : of phenol to 4-aminoantipYrine
　　　　inthe reaction :(a) 1:t0 ，（b）1:20.　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
Fig.lO Total ion chromatogram(a) and selectedion（ｍ／ｚ 294) chromatogram(b) obtained
　　　　from lOng of the reaction productレ
Da/e
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７．エレクトロスプレイイオン化（ESI）LC-MS法くによtる反応生成物の分析上　し
　上述の実験により得られた反応生成物（10ng）のトータルイオンクロノマトグラム（ＴＩＯと選択
的イオンクロマトグラム(SIM)を比較した(Fig. 10).　図より明らかなように，ＴＩＣモードでの
測定は事実上不可能であり，ﾀﾞSIMモードによる測定によっ七定量が可能であるごとが分か･つた．
　また，ESI＋及びESトモードと,犬コーン
電圧値の違いによって得られるクロマト
グラムのピーク面積値を比較した結果，
Table 3に示すように，コーン電圧を40
Vに設定した時めESドモードが最も大き
い値を示したので，以下それに従って測
定を行った．
　エレクトロスプレイイオン化(ESI)
LC-MS法によって得られる反応生成物
Table 3　Comparison of peak are ａ detected by
　　∇　ｹﾞpositive十mode (ESI*) with一peak area
　　　　detected by nagative mode (ESI ).
Cone(V) ESド Esr
30 150,136 6,525
40 207,323 6,701
のマススペクトルをFig.llに示した. m/z　294に擬分子イオンこ［Ｍ十Ｈ］゛に対応するピークが観
察され，更にナトリウムイオンが付加したm/z 316のイオ＼ンが検出された.∧
　今回は内部標準物質を用いてないので，定量に関する情報はこれ以上得られないが，反応生成物
のみを希釈して得られる擬分子イオン［Ｍ十Ｈ］＋に対応するピーク面積値からは，おおよそ50pg程
度までは十分検出が可能であると考えられる．　く　ノ　　　ニ　　　　　　‥
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　以上本研究の内容は，環境中の微量フェノールをLC-MS法により定量するための基礎的な検討
である．誘導体化法とLC-MS法を併用することによる最大のメリットは，クロマトグラフ･j－に
よる選択的分離と共に，特定のイオン種のみを検出できる点にあると考えられる．フェノールのよ
うな低分子の化合物にとっては，誘導体化によって分子量が数倍大きくなることは，より選択性を
高めることにはたちいている．問題は，誘導体化反応の収率（効率）である．誘導体化によって得
られる反応生成物自身が本来持つ検出下限と，実際にフェノールから得られる検出下限には，大き
な隔たりがある．一般に，被測定試料の濃度が低くなればなるほど，反応の効率は低下するが，こ
の点は，反応条件の設定により克服できるものであると考えている．今後，環境試料への応用と共
に，内部標準法を取り入れた，フェノールのLC-MS分析法の確立を目指していきたい．
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